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De : Alessandra Milaré
<alessandra.milare@sapra.com.br>

Assunto : Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 66/2019-HFA
Para : licitacao@hfa.mil.br

Zimbra jober@hfa.mil.br

Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 66/2019-HFA

qui, 12 de dez de 2019 17:19

Prezado (a) Senhor (a) Pregoeiro (a),
Boa tarde,

Referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 66/2019-HFA, seguem abaixo pedidos de esclarecimentos.

Item 2.3.2 - Descrição do Material/Serviço - Dosímetros do tipo TLD tórax e/ou
extremidade (conforme necessidade do setor), dosímetros padrões, relatório
de dose mensal e anual, relatório de dose de emergência, permitir inclusão e
exclusão de usuários conforme necessidade, substituição de dosímetros
extraviados ou quebrados.

Solicitamos a inclusão da tecnologia OSL - Dosimetria por Luminescência Opticamente Estimulada nas condições do
Edital do pregão Eletrônico nº 66/2019-HFA - Processo Administrativo 60550,04 1022/2019-43 pelos seguintes motivos:

1) A tecnologia possui várias características vantajosas em relação a TLD (solicitada no edital), sendo as principais:

a) Possibilidade de re-análise completa do dosímetro (re-leitura), o que possibilita obter-se um rechecagem
dos valores obtidos. Além  dessa possibilidade, nosso laboratório realiza a re-leitura de todos os dosímetros
com dose acima de 1mSv, ou seja, sempre que existe uma dose acima desse valor o dosímetro já foi
analisado duas vezes. Além disso os monitores com doses elevadas (acima de 1,5 mSv) são armazenados
por  um determinado período para que caso o cliente solicite seja possível a realização de uma re-leitura.
b) Maior sensibilidade.
c) Menor dependência a umidade e temperatura.
d) Melhor rastreabilidade durante todo o processo, desde a montagem até a emissão de relatórios,
aumentado a segurança do serviço.

Para mais detalhes sobre a tecnologia OSL favor acessar o link: https://sapralandauer.com.br/wp-
content/uploads/2017/03/PDF-Dos%c3%admetro-Sapra-OSLD_FINAL.pdf 

2) Por se tratar de uma tecnologia certificada pela CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, utilizada por dois
laboratórios no Brasil, a inclusão da mesma irá aumentar a concorrência entre os laboratórios participantes do processo de
compras o que deverá trazer uma maior economicidade.

Sendo assim a inclusão da tecnologia OSL só irá possibilitar o uso dessa moderna tecnologia para os monitores de tórax
(único tipo de dosimetria certificada no Brasil) e de pulseira. O cliente continuará ainda com a possibilidade da optar pelo
uso de monitores de extremidades do tipo anel utilizando a tecnologia TLD. Isso é possível pois nosso laboratório possui
as duas certificações, OSL e TLD.

Por fim gostaríamos de esclarecer ainda que essa tecnologia vem sendo utilizada com enorme sucesso em instituições
renomadas, tanto públicas como privadas, em todas as regiões do Brasil.

Item 2.3.2 - Descrição do Material/Serviço - (...) substituição de dosímetros
extraviados ou quebrados.
O Serviço de Dosimetria Individual Externa acontece por meio de comodato dos dosímetros aos clientes, ou seja é cobrado
apenas o valor dos serviços e não o custo dos monitores que são utilizados para que o serviço seja prestado.
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Se houver extravio das remessas ou de algum monitor individual/padrão
por parte da contratante, como devemos proceder em relação a cobrança?

Item 5.1.4.1 - O contrato terá duração inicial de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com
base no artigo 57, II, da lei 8.666, de 1993.
O ciclo de serviços de dosimetria individual anual inclui: 
1) o envio da remessa de monitores do Laboratório para o cliente que
utiliza os monitores por 30 dias que no final de cada período recebe uma
nova remessa de monitores. 
2) devolve a remessa já utilizada para o laboratório para que sejam
analisados e emitido o relatório mensal de doses. 
Dessa forma para um período de 12 meses são necessários 12 envios de ida
(Laboratório para cliente) e 12 envios de retorno (cliente para
laboratório) totalizando 24 postagens. 
Podem acontecer situações excepcionais, como no caso de inclusões de
novos usuários fora do período das remessas, que necessitem remessas
adicionais. Como os valores das remessas são significativos comparados
ao valor do serviço, é importante confirmar se a Contratante arcará com
o custo de postagens excedentes.

Diante do exposto, aguardamos seu retorno para participação no certame.

-- 
Atenciosamente, 

Alessandra Milaré - Depto. Comercial Sapra Landauer
Tel.: (16) 3362-2703 - 0800 553 567 (ramal 2)
E-mail: alessandra.milare@sapra.com.br
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